
アルカリで安定な Protein A 誘導体を高度架橋アガロースに固定化した Ab-Capcher はアル
カリ洗浄が可能なゲル担体として評価を得ている。そこで、Ab-Capcher 磁気ビーズについて、
高アルカリ溶液で繰り返しアルカリ洗浄を実施し、アルカリ耐久性を検証した。その結果、Ab-

Capcher Mag は、 0.1 N NaOH では 30回洗浄しても 90%以上の IgG 結合能を保持し、 0.5 

N NaOH でも 10回洗浄で 85%の IgG 結合能を保持していることがわかった。

Ab-Capcher Mag の
アルカリ洗浄耐久性試験

アプリケーションデータ No.35

活性測定

活性測定結果

ヒト IgG 溶液（40 mg/mL）

↓

Ab-Capcher Mag に添加

↓

振とう（１時間）

↓

洗浄 (PBS)

↓

0.1 M Glycine-HCl (pH 2.8) にて溶出

↓

A280nm測定

Ab-Capcher Mag 

↓

① アルカリ溶液を添加・洗浄

↓振とう（5分間）

② 結合 buffer (PBS) にて平衡化

↓

①+②で1回とし、10回、30回繰返す

↓

結合活性測定へ

アルカリ洗浄

3回

未処理 (mg/mL gel) 10回 (mg/mL gel) 30回 (mg/mL gel)

0.1 N NaOH 洗浄回数 92.5 （100%） 88.9 （96.2%） 83.6 （90.4%）

0.5 N NaOH 洗浄回数 91.5 （100%） 78.0 （85.3%）
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